
Спосіб застосування

1.   Підключіть пульсоксиметр, вставивши батарейки.
2.   Покладіть палець у спеціальний отвір.
3.   Відпустіть затискач, натисніть кнопку керування та оксиметр перейде в
робочий стан.
4.   Результат досліджень з'явиться на екрані протягом 5 секунд.


