
Способ применения

1. Подключите пульсоксиметр, вставив в него батарейки.
2. Поместите палец в специальное отверстие.
3. Отпустите зажим, нажмите кнопку управления и оксиметр перейдет в

рабочее состояние.
4. Результат исследований отобразится на экране в течении 5 секунд.


